Znak sprawy: ST/DZP/6/2019

Gérno, dn. 29.05.2019 r.

Zamawiajgcy:

Samodzielny Publiczny Zespét Zaktadéw

Opieki Zdrowotnej ,Sanatorium” im. Jana Pawta Il w Gérnie
36-051 Gorno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie

WYJASNIENIA TRESCI
SPECYFIKAC]I ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
z dnia 28.05.2019 r. w przetargu nieograniczonym na dostawe odczynnikdw,
kalibrator6w, materiatéw kontrolnych i zuzywalnych do diagnostyki z zakresu
chemii klinicznej wraz z dzierzawa analizatora biochemicznego dla
Samodzielnego Publicznego Zespotu Zaktadéw Opieki Zdrowotnej ,Sanatorium”
im. Jana Pawta Il w Gérnie (ST/DZP/6/2019)

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych Zamawiajacy przedstawia pytania Wykonawcow wraz z udzielonymi
wyjasnieniami dotyczace tresci SIWZ:

1) Pytania do SIWZ - Zalgcznik nr 2B - zestawienie parametrow granicznych dla
analizatora do badan biochemicznych:

Pytanie poz. 4:

Czy Zamawiajacy dopusci prébki barkodowane 5, 7 ml i naczynka o pojemnosci 2ml?
Odp. Zamawiajgcego:

Tak. Zgodnie ze zmiang tresci SIWZ z dnia 29.05.2019 r.

Pytanie poz. 7:

Czy Zamawiajacy dopusci rotor odczynnikowo-prébkowy na 40 pozycji prébek i 40
pozycji odczynnikowych?

Odp. Zamawiajacego:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie poz. 10:

Czy Zamawiajgcy dopusci rotor reakcyjny wielokrotnego uzytku?
Odp. Zamawiajacego:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie poz. 12:

Czy Zamawiajacy dopusci minimalng objeto$¢ reakcyjng 200ul?
Odp. Zamawiajacego:

Zgodnie z SIWZ.
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Pytania poz. 14:

1. Czy Zamawiajgcy dopusci analizator bez systemu detekcji skrzepu?

2. Czy zamawiajagcy w punkcie 14 wyrazi zgode na system dozujgcy wyposazony w
detektory poziomu plynu i detekcje przeszkody automatycznie stopujgcy ruch igly natomiast
nie posiadajacy funkcji detektora skrzepu?

Odp. Zamawiajacego:

W odpowiedzi na zadane pytania Zamawiajgcy wyjasnia, ze zostata wprowadzona
zmiana tre$ci SIWZ z dnia 29.05.2019 r. Oferte nalezy ztozy¢ w oparciu o aktualne
wymogi specyfikacji.

Pytania poz. 16:

Czy Zamawiajgcy dopusci analizator z zakresem pomiarowym: 340, 405, 510, 546, 578,
620, 660, 690nm?

Czy Zamawiajgcy dopusci analizator pracujacy w zakresie 8 dtugosci fal pomiarowych:
340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670 nm.? Analizator spetnia wszystkie wymagania
dotyczace oferowanych odczynnikow.

Odp. Zamawiajacego:

Tak. Zgodnie ze zmiang tre$ci SIWZ z dnia 29.05.2019 r.

Pytanie poz. 29:

Jaki system informatyczny posiada Zamawiajgcy?

Odp. Zamawiajacego:

System informatyczny w Laboratorium Zamawiajgcego to system o nazwie PROFLAB,
producent: ATD-SOFTWARE s.c.

Pytanie:

Czy Zamawiajgcy dopusci analizator z kuwetami jednorazowymi?
Odp. Zamawiajacego:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiajgcy dopusci analizator wykorzystujacy do pracy wode dejonizowang?
Odp. Zamawiajacego:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Czy w zwigzku z tym, ze Zamawiajacy planuje wykonywac 22 oznaczenia na
analizatorze, dopusci aparat z 40 miejscami odczynnikowymi?

Odp. Zamawiajacego:

Zgodnie z SIWZ.




