ST/DZP/6/2019
Goérno, dn. 29.05.2019 r.

Zamawiajacy:

Samodzielny Publiczny Zesp6t Zaktadow

Opieki Zdrowotnej ,Sanatorium” im. Jana Pawta Il w Gérnie
36-051 GOrno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie

ZMIANA TRESCI
SPECYFIKAC]I ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
z dnia 29.05.2019 r. w przetargu nieograniczonym na dostawe odczynnikéw,
kalibratoréw, materialéw kontrolnych i zuzywalnych do diagnostyki z zakresu
chemii klinicznej wraz z dzierzawa analizatora biochemicznego dla Samodzielnego
Publicznego Zespotu Zakladéw Opieki Zdrowotnej ,,Sanatorium” im. Jana Pawta II
w Gornie (ST/DZP/6/2019)

W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien
publicznych, ZAMAWIAJACY zmienia tre$¢ SIWZ w zakresie:

1. W tresci SIWZ Zalacznika nr 2B - Zestawienie parametréw granicznych dla
analizatora do badan biochemicznych:

a) pkt 4 w dotychczasowym brzmieniu:

4 | Mozliwo$¢ uzycia probéwek
barkodowanych (prébki pacjenta) 5,7,10 Tak
ml oraz naczynek bez kodu kreskowego o
poj.2 ml
Zmienia si¢ i otrzymuje brzmienie:
4 | Mozliwo$¢ uzycia probéwek
barkodowanych (prébki pacjenta) 5, 7 ml Tak
lub 5, 7, 10 ml oraz naczynek bez kodu
kreskowego o poj.2 ml
b) pkt 14 w dotychczasowym brzmieniu:
14 | System detekcji skrzepow. Tak

Zmienia si¢ i otrzymuje brzmienie:
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14 | System detekcji skrzepow
lub

System dozujacy wyposazony w
detektory poziomu ptynu i detekcje
przeszkody automatycznie stopujacy
ruch igty.

Tak

¢) pkt 16 w dotychczasowym brzmieniu:

16 | Zakres pomiarowy:

340,405,505,546,578,600,660,700 (8 dt. fal) Tk
Zmienia sie i otrzymuje brzmienie:
16 | Zakres pomiarowy:
340,405,505,546,578,600,660,700nm (8 dt. fal)
lub
Tak

340, 405,510, 546,578, 620, 660, 690nm
lub
340, 405, 450, 510, 546,578, 630, 670nm.




